
PL602-L 电子天平简易操作指南 
 

 

 
PL602-L 称量参数： 

最大量程：610g 

可读性：0.01g 

秤盘尺寸：直径 120mm 

校正砝码：500g F1 

 

操作天平之前的准备工作： 

1、 选择稳定无振动水平的工作台位置摆放天平。 

2、 通过天平的调节水平脚，使电子天平水平泡在中央位置。 

3、 通电预热，精密天平一般 30 分钟。 

4、 选择 500g 砝码对天平校正。 

5、 校正完毕，天平就可以称量了。 
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菜单模式下的操作键功能

短时间按键	 		 长时间按键	

1/10d	 •	 改变设置	 1/10d	 •	 数值快速减� 										
																						��数值减�1位	 	 	

C	 •	 退出菜单 �  � 
           （���退出）（���退出）

“	 •	 改变设置	 “	 •	 数值快速增加	 	
																						��数值增加1位

±	 •	 选择下一个菜单项	 Menu	 •	 ��并且退出菜单		
	 	 	 	 	

称量模式下的操作键功能

短时间按键              长时间按键	

1/10d	 •	 实�分度值减�	 Cal	 •	 调整�校准�

On	 •	 开机	 Off	 •	 关机	
àO/T 	 •	 清零 /去皮                                                                         
  C	 •	 取消功能

“	 •	 转换	 F	 •	 	功能调用 
	 •	 改变设置	 	 					所需功能须在菜单中		
	 	 	 	 					激活�否则在���		
	 	 	 																上将出现“F	nonE”	
	 	 	 	 	 	

±	 •	 通过接口传输称量数据		 Menu	 •	 菜单调用（按住键 	
	 	 到激活的打印机	 	 	 �放�直到出现 
	 •	 数据设置确认	 	 	 “MENU”)	

	 操作键功能一览

该系列天平��两种操作方式:称量模式和菜单模式。根据所选择的操作方式和按键时间的长短�各键��同的含
义。

称量模式

菜单模式

•	

•	

初步认识PL-L系列天平   	



快速使用指南

 点击键

 按住不放，直到出现所需提示                                               

 自动步骤

开机
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		菜单

	总述

在菜单中�您可�改变称量单位�选择�他的功能�及进行各种�同的设置。您可�在第�.3节中找到各菜单项的
说明。
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梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 
上海市桂平路 589 号 邮编：200233 
电话：021-64850435 传真：021-64853351 
服务热线：4008 878 989 
http:/www.mtchina.com E-mail: ad@mt.com 
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